HULTEN &Co Dental BISCO

Intraoral Repair Kit

Z-PRIME™*Plus, PORCELAIN PRIMER®, PORCELAIN BONDING RESIN",
OPAQUER®, PORCELAIN ETCHANT" (9.5% HF), BARRIER GEL*

ALLMAN INFORMATION

Anvandningsindikationer:

1. Reparation av porslins- & litiumdisilikatersattningar

2. Reparation av MK keramik eller zirkoniumdioxid-/aluminiumoxidersattningar
3. Reparation av gamla eller indirekta kompositersattningar.

Varningar:

e Anvéand inte denna produkt férran du noggrant har last och forstatt dessa anvisningar.

e Fluorvatesyra ar en mycket kraftfull och aggressiv kemikalie. Den orsakar allvarlig 6gon-
och vavnadsirritation. Vid olycksfall med 6gonstank, spola med rikliga mangder med
vatten i 15 minuter och sék medicinsk omvardnad. Fluorvétesyra frisatter &ven angor
som kan irritera luftvdgarna. Kronisk inandning av angor ar farligt och kan orsaka skada.
Extrem forsiktighet skall beaktas for att skydda patienten, operatéren och assisterande
personal. Dessa personer skall bara skyddsglaségon. Operatdren och assisterande
personal maste anvanda skyddshandskar. Kofferdamskydd maste anvindas vid
intraoral porslinsreparatur.

e ANVAND INTE Porcelain Etchant for att etsa exponerade emalj- eller dentinytor.

e Skada kan uppstd om PORCELAIN ETCHANT tilldts kvarstanna pd hud eller mucosa en
langre tid. Vid kontakt med andra vavnader: skélj bort stank omedelbart med rikliga
mangder med vatten i flera minuter.

e Kontrollera hur etsmedlet flyter fram innan det anvéands intraoralt. Om motstand
foreligger, byt applikationsspets och kontrollera igen. Anvand bara rekommenderade
spetsar.

e Tillse att produkten inte fortars.

o Aterforslut sprutor med “luer lock” skyddshatta. Desinficera och torka sprutan med ett
medelstarkt desinfektionsmedel mellan anvandningstillfallena.

e Z-PRIME Plus och PORCELAIN PRIMER ar mycket brandfarliga.

Observanda:

Kors-kontamination:

e Produkt kan innehdlla delar som &r avsedda fér en-gangsanvéandning. Sldng anvanda
eller kontaminerade tillbehdr. Rengér, desinficera eller ateranvand inte.

e Anvandning av vanligen férekommande hygieniska skyddshéljen for att undvika
kontamination av sprutor under behandlingen rekommenderas. Om spruta
kontaminerats slang denna. Rengér eller desinficera inte.

Forsiktighetsmatt:
e Z-PRIME Plus, PORCELAIN BONDING RESIN och OPAQUER ar ljuskansliga material.

Anvand produkterna omedelbart efter dispensering eller skydda fran omgivande ljus.

¢ Kontamination med saliv, blod, eller vatten bér alltid undvikas nar dessa produkter
anvands.

e Undvik hudkontakt, opolymeriserade (met)akrylatresiner kan orsaka hudsensibilisering
hos kansliga personer. Vid eventuell hudkontakt, tvdtta huden med tval och vatten.

e For ytterligare risk och sakerhetsinformation hanvisas till varuinformationsblad for
produkten.



Se mérkning av enskilda komponenter for sarskilda utgangsdatum.
Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
Sakerhetsdatablad finns p& www.Bisco.com.

TEKNISK INFORMATION

OPAQUER: Vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F)

Arbetstid: Minimum 30 sek Hardningstid: Maximalt 2 min 45 sek

BRUKSANVISNING

| Reparation av porslins- och litiumdisilikatersattingar (typ e-max)

1.
2.

Avskidrma reparationsomradet.
Avldgsna ytglasyr & kantskar (45°) porslinskanten runt reparationsomradet.

Applicera BARRIER GEL pa gingiva som kan vara exponerad eller pa porslin som inte
skall etsas.

Tag bort skyddshattan fran PORCELAIN ETCHANT. Satt pd en sprutspets och kontrollera
att denna sitter fast sdkert och att gel kommer fram, innan den anvands intraoralt.
Applicera PORCELAIN ETCHANT (9.5% fluorvétesyra) pa den torra porslinsytan i 90
sekunder. Hall arbetsomradet under uppsikt hela tiden. Sug bort PORCELAIN ETCHANT,
skoélj sedan rikligt med vatten och torka med luftblaster Den etsade ytan skall se matt
och frostig ut om porslinet har ett vitt och kritaktigt utseende, gnugga ytan med en
vattenfuktad Quick-Stick borste fér att aviagsna salter och debris som uppstatt vid
etsningen. Spola och torka. OBS: Porslinet kan sandblastras eller beslipas med en grov
diamant som ett alternativ till etsning med fluorvdtesyra.

Applicera 1 skikt med PORCELAIN PRIMER pa den etsade porslinsytan och 13t verka i 30
sekunder. Torka med en luftblaster.

Applicera ett tunt skikt med PORCELAIN BONDING RESIN p3 reparationsytan. Férdela
komposit jamnt 6ver ytan och ljusharda.

Reparation av MK och porslin pa zirkonium-/aluminiumoxidersattingar

Avskdrma reparationsomradet.
Avligsna ytglasyr & kantskér (45°) porslinskanten runt reparationsomradet.

Applicera BARRIER GEL pa gingiva som kan vara exponerad eller pa porslin som inte
skall etsas.

Tag bort skyddshattan fran PORCELAIN ETCHANT. S&tt pd en sprutspets och kontrollera
sa att denna sitter fast sdkert. och att gel kommer fram, innan den anvénds intraoralt.
Applicera PORCELAIN ETCHANT (9.5% fluorvatesyra) pa den torra porslinsytan i 90
sekunder. Hall arbetsomradet under uppsikt hela tiden. Sug bort PORCELAIN ETCHANT,
skdlj sedan rikligt med vatten och torka med luftblaster Den etsade ytan skall se matt
och frostig ut om porslinet har ett vitt och kritaktigt utseende, gnugga ytan med en
vattenfuktad Quick-Stick borste for att avldgsna salter och debris som uppstatt vid
etsningen. Spola och torka. OBS: Porslinet kan sandblastras eller beslipas med en grov
diamant som ett alternativ till etsning med fluorvatesyra.

Applicera 1 skikt med PORCELAIN PRIMER pa den etsade porslinsytan och 13t verka i 30
sekunder. Torka med en luftblaster.

Applicera ett skikt med Z-PRIME Plus pa exponerad metall/zirkoniumoxid/aluminiumoxid
och torka in med luftblaster i 3-5 sekunder.




7.

8.

9.

Om metallmaskering kravs, skaka flaskorna OPAQUER Base och Catalyst val fére
anvandning. Dispensera en droppe vardera av Catalyst och Base p& ett blandningsblock,
och blanda med en borste. Applicera ett tunt skikt OPAQUER pad enbart metallyta och 13t
sjalvharda, eller ljushérda i 5 sekunder. Ett syreinhiberat, ohardat skikt kvartstar pa
ytan efter att hardning skett. Detta ar helt normalt fér denna typ av material .

Applicera ett tunt skikt PORCELAIN BONDING RESIN pa reparationsytan. Fordela
komposit jamnt éver ytan och ljusharda.

Slutfor reparationen med komposit. Finishera/polera.

Reparation av gammal eller indirekt kompositersattning

S

Avskidrma reparationsomradet.

Kantskar kanterna (45 °) runt reparationsomradet.

Rugga upp ytan med sandblaster, diamantborr. Spola och torka med luftblaster.
Applicera ett skikt med Z-PRIME Plus. Torka med luftblaster i 3-5 sekunder.

Applicera ett tunt skikt med PORCELAIN BONDING RESIN pa reparationsytan. Férdela
komposit jamnt éver ytan och ljusharda.

Slutfér reparationen med komposit. Finisher/polera.



OBSERVANDA

Intraoral Repair Kit inneh8ller PORCELAIN ETCHANT en orangefdrgad 9.5% fluorvétesyragel enbart avsedd fér

etsning av glaskeramer med kiselinneh8ll s8som MK-porslin, Empress och E-max och Féltspatssporslin.

Fluorvétesyra skall endast hanteras av personal med kdnnedom om produktens egenskaper och &r markt med

symbol enligt nedan och med tillh6rande varningstext.

PORCELAIN ETCHANT Fluorvétesyra 9.5%

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och fértaring. Starkt fratande. Férpackning férvaras val
tillsluten pa val ventilerad plats. Vid kontakt med 6gon spola genast med mycket vatten och
kontakta lakare. Anvand skyddsklader och skyddshandskar. Vid olycksfall, illamaende eller
annan paverkan kontakta genast lakare. Visa om mgjligt etikett.

HYGIEN: Aterforslut sprutor med luer lock-hattan. Anvéndning av vanligen forekommande hygienskydd
rekommenderas for att undvika att sprutorna kontamineras under behandling

AVFALLSHANTERING: Folj lokala anvisningar fér avfallshantering. I franvaro av sadana, félj nationella eller

regionala avfallshanteringsféreskrifter.

FORVARING: Forvara i rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Z-PRIME Plus férvaringstemperatur ar
(2C°/36°F - 25°C/77°F).

GARANTI: Bisco Inc. bekraftar skyldigheten att ersatta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc.
patar sig inte ansvarsskyldighet som hanfors till skador eller forluster, vare sig direkta eller indirekta som
foljd av anvandning eller felaktig anvandning av produkterna. Fére anvandning aligger det anvandaren att
bedéma lampligheten att anvdnda produkten fér avsett &ndamal. Anvandaren patar sig ddrigenom all risk
och ansvarsskyldighet.

*  PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT och BARRIER GEL
tillverkas av BISCO, Inc. Z-PRIME ar ett varumarke som tillhér BISCO, Inc.

BISCO INC. HULTEN & Co Dental CE ADMINISTRATOR
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