HULTEN &CoDental BISCO

PORCELAIN PRIMER

Pre-Hydrolyserad Silanprimer

ALLMANT
Porcelain Primer ar ett alkohol- och acetonbaserat en-komponentssilan, som anvands for att férbattra
den adhesiva bindningen mellan porslin och komposit. Silan & en momomer med dubbel funktion, som
bestar av en silanolgrupp vilken reagerar med porslinsytan och en metakrylatgrupp som
sampolymeriseras med kompositens resinmatris. Silanbindare ar kdnda for att 6ka glasfillerns vatbarhet i
kompositer liksom att 6ka mekanisk och kemisk bindning av komposit till porslin samt ge battre
motstand mot vattendegradering i bindningsskiktet.

Innan silan appliceras maste porslinsytan etsas med PORCELAIN ETCHANT* (4% eller 9.5%
fluorvatesyra). Detta forfarande gér att porslinet inte bara blir mycket porost i ytan utan 6kar ocksa
porslinets form&ga att ta upp silanet genom att skapa en reaktiv hydroxylgrupp pa porslinets yta.

Anvandningsomrdden:

Bindning till etsade porslins-/litiumdisilikatersattningar
Reparatur av porslins-/litiumdisilikatersattningar
Reparatur av MK-porslin

Reparatur av zirkonium-/aluminiumoxidférstarkt porslin

oCow»

Varningar:
. Mycket brandfarligt.
. Undvik stank i 6gonen. Om PORCELAIN PRIMER kommer i kontakt med 6gonen, spola
med mycket vatten och kontakta ldkare.
. Isolering kravs for intraorala reparaturer, kontamination férsamrar bindningen allvarligt.

Observanda:
. Kors-kontamination: Produkt kan inneh3lla delar som ar avsedda fér en-gdngsanvéndning.
Slang anvanda eller kontaminerade tillbehdr. Rengér, desinficera eller 3teranvand inte

Forsiktighetsdtgarder:
e PORCELAIN PRIMER kan orsaka hudsensibilisering hos kansliga personer. Vid hudkontakt tvatta
noggrant med tv8l och vatten
¢ Kontamination med saliv, blod eller vatten bér undvikas vid hantering av denna produkt.
e Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
e Sakerhetsdatablad finns pa8 www.Bisco.com

BRUKSANVISNING
A. Bindning till etsade porslins-/litiumdisilikatersattningar:
OBS: Om laboratoriet inte har etsat porslinsersattningen, kontakta laboratoriet eller tillverkaren av
keramen for korrekta etsningsanvisningar. Relevanta BISCO-produkter i sammanhanget inkluderar
4% eller 9.5% PORCEALIN ETCHANT (buffrad fluorvatesyragel).

1. Lagg pd 1-2 skikt med PORCELAIN PRIMER p3 den etsade ersittningens interna ytor och
It verka i 30 sekunder. Torka med (varm) blasterluft. OBS: Ytan p& porslinet ser likadan ut
efter som fore applikation av PORCELAIN PRIMER.

2. Applicera ett skikt med PORCELAIN BONDING RESIN* (HEMA-fritt resin) p& ersattningens
interna ytor, tunna ut med luftbldster. Ljush&rda INTE eller applicera adhesiv i enlighet med
tillverkarens anvisningar.

3. Fortskrid med cementeringsférfarande.

B. Reparatur av porslins-/litiumdisilikatersattningar

1. Isolera arbetsfaltet.
Avlagsna ytglasyr och kantskar porslinet (45°) runt reparationsomradet. Sandbléstra hela

omrédet eller rugga upp med grov diamant. Spola med vatten och torka.

3. Applicera BARRIEL GEL* pd angrénsande gingival vévnad eller porslin som kan komma att
exponeras, for att skydda omraden dér etsning inte &r dnskvart.

4. Applicera PORCELAIN ETCHANT p& den torra porslinsytan i enlighet med tillverkarens
anvisningar. Hall etsomradet under uppsikt under hela etsférfarandet. Sug bort PORCELAIN
ETCHANT och spola sedan rikligt med vatten och torka med luftblaster. Den etsade utan
skall se matt och frostig ut.

5. Rengdr den etsade porslinsytan genom att applicera UNI-ETCH®* (fosforsyragel) och gnugga
runt i 20 sekunder for att avlagsna eventuella saltrester. Spola och torka noggrant.




6. Applicera ett tunt skikt med PORCELAIN PRIMER pé den etsade ytan och 1t verka i 30
sekunder. Torka med (varm) blasterluft (tills ytan &r helt torr, ca 3-5 sek, anm Hultén & Co).

7. Applicera ett skikt med PORCELAIN BONDING RESIN, tunna ut med luftblaster (ev ljusharda,
om sa énskas).

8. Fardigstall reparaturen genom att anvénda en mikrohybridkomposit (t ex LITE™" All-
Purpose Body) och finishera/polera.

C. Reparatur av MK-porslin

1. Isolera arbetsféltet.
Avlagsna ytglasyr och kantskar porslinet (45°) runt reparationsomradet. Sandbléstra hela

omradet eller rugga upp med grov diamant. Spola med vatten och torka.

3. Applicera BARRIEL GEL pa angransande gingival vavnad eller porslin som kan komma att
exponeras, for att skydda omraden dér etsning inte &r 6nskvart.

4. Applicera PORCELAIN ETCHANT p& den torra porslinsytan i enlighet med tillverkarens
anvisningar. Hall etsomrddet under uppsikt under hela etsférfarandet. Sug bort PORCELAIN
ETCHANT och spola sedan rikligt med vatten och torka med luftblaster. Den etsade utan ska
se matt och frostig ut.

5. Rengoér den etsade porslinsytan genom att applicera UNI-ETCH (fosforsyragel) och gnugga
runt i 20 sekunder for att avlagsna eventuella saltrester. Spola och torka noggrant.

6. Applicera ett tunt skikt med PORCELAIN PRIMER pa den etsade ytan och I3t verka i 30
sekunder. Torka med (varm) blasterluft (tills ytan &r helt torr, ca 3-5 sek, anm Hultén & Co).

7. Applicera 1-2 skikt med Z-PRIME™* Plus p& den exponerade metallen och torka med
luftblaster i 3-5 sekunder.

8. Skaka flaskorna OPAQUER* Base & Catalyst fére anvandning. Ldgg upp en droppe vardera
pé ett blandningsblock och blanda med en pensel. Applicera ett tunt skikt OPAQUER endast
pa metallytorna och 13t sjélvharda eller ljushérda i 5 sekunder.

9. Applicera ett skikt med PORCELAIN BONDING RESIN, tunna ut med luftblaster (ev ljusharda,
om s3 6nskas.

10. Fardigstall reparaturen genom att anvanda en mikrohybridkomposit (t ex £LITE All-Purpose
Body) och finishera/polera.

D. Reparatur av zirkonium-/aluminiumoxidforstarkt porslin

1. Isolera arbetsfaltet.
Avlagsna ytglasyr och kantskar porslinet (45°) runt reparationsomrddet. Sandbléstra hela

omradet eller rugga upp med grov diamant. Spola med vatten och torka.

3. Applicera BARRIEL GEL p3 angrénsande gingival vavnad eller aluminiumoxid eller zirkonium
som kan komma att exponeras, for att skydda omraden dar etsning inte ar dnskvart.

4. Applicera PORCELAIN ETCHANT p& den torra porslinsytan i enlighet med tillverkarens
anvisningar. Hall etsomradet under uppsikt under hela etsférfarandet. Sug bort PORCELAIN
ETCHANT och spola sedan rikligt med vatten och torka med Iuftblaster. Den etsade ytan ska
se matt och frostig ut.

5. Rengér den etsade porslinsytan genom att applicera UNI-ETCH (fosforsyragel) och gnugga
runt i 20 sekunder fér att avlidgsna eventuella saltrester. Spola och torka noggrant.

6. Applicera ett tunt skikt med PORCELAIN PRIMER p3 den etsade ytan och Iat verka i 30
sekunder. Torka med (varm) blasterluft (tills ytan &r helt torr, ca 3-5 sek, anm Hultén & Co).

7. Rekommenderas: Applicera 1-2 skikt med Z-PRIME Plus pa exponerad
zirkonium/aluminiumoxid och torka med luftblaster i 3-5 sekunder.

8. Applicera ett skikt PORCELAIN BONDING RESIN p3 porslin, zirkonium och aluminiumoxid.
Tunna ut med luftbléster (ev ljusharda, om s3 énskas)

9. Fardigstall reparaturen genom att anvanda en mikrohybridkomposit (t ex £LITE All-Purpose
Body) och finishera/polera.

AVFALLSHANTERING: Folj lokala anvisningar for avfallshantering. I frénvaro av sadana, folj nationella eller regionala
avfallshanteringforeskrifter.

FORVARING: Férvaras vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F ). Se markning av individuella komponenter for sarskilda
utgdngsdatum.

GARANTIER: Bisco Inc. bekréftar skyldigheten att ersatta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. patar sig inte
ansvarsskyldighet som hanfoérs till skador eller forluster, vare sig direkta eller indirekta som féljd av anvéndning eller felaktig
anvandning av produkterna. Foére anvéandning aligger det anvandaren att bedéma lampligheten att anvanda produkten for
avsett andamal. Anvandaren patar sig darigenom all risk och ansvarsskyldighet.

*PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN BONDING RESIN, BARRIER GEL och OPAQUER tillverkas av Bisco Inc.
UNI-ETCH é&r ett registrerat varumarke som tillhér Bisco Inc. AELITE och Z-PRIME Plus &r varumarken som tillhér Bisco Inc.
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