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NB Instrument kit    
 

                               

Handinstrument för kompositmodellering 
 

 

 

 

 

Kontrollera förekomst av eventuella skador på instrumenten innan de används. Använd inte om 

skador förekommer. 

 

Rengör instrumenten snarast efter användning: Instrumenten kan tvättas för hand eller i 

ultraljudsbad eller i automatisk diskmaskin, med användning av icke korrosivt, låglöddrande 

och neutralt rengöringsmedel. Använd inte skurmedel. 

 

Sterilisera före användning första gången och mellan patienter: Autoklavera i 20 minuter vid 

121°C/250°F (15 psi) 
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